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En este proyecto se describe la calibración de los sensores acelero-magnéticos de los 
módulos que se encargan de detectar y determinar la trayectoria de neutrinos a través de la 
radiación de Cherenkov generada en la interacción y captada por la matriz de fotomultiplicadores 
que constituyen los telescopios submarinos de neutrinos KM3NeT. 
El objetivo de este proyecto es definir el modelo de calibración y ver los diferentes efectos 
que afectan a esta calibración, como la presencia de metales o de un campo magnético inducido. 
Dados los resultados de varias calibraciones realizadas en el laboratorio se analizarán los datos 
para ver en qué medida afectan estos a la calibración. 
Resum 
En aquest projecte es descriu el calibratge dels sensors accelero magnètics dels mòduls 
que s'encarreguen de detectar i determinar la trajectòria de neutrins mitjançant la radiació de 
Cherenkov generada en la interacció i captada per la matriu de fotomultiplicadors dels telescopis 
submarins de neutrins KM3NeT. 
L'objectiu d'aquest projecte és definir el model de calibratge i veure els diferents efectes 
que afecten el calibratge, com la presència de metalls o d'un camp magnètic induït. Donats els 
resultats de diverses calibracions, realitzades al laboratori, s’analitzaran les dades per veure en 
quina mesura afecten aquests al calibratge. 
Abstract 
This project describes the calibration of the accelero-magnetic sensors of the modules that 
detect and determine the trajectory of neutrinos using the information of the Cherenkov radiation 
generated in the interaction and captured by the photomultiplier matrix of the KM3NeT neutrino 
submarine telescopes. 
The objective of this project is to define the calibration model and see the different effects that 
affect this calibration, such as the presence of metals or an induced magnetic field. Given the 
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1. Objeto del proyecto  
El objetivo principal para desarrollar es el estudio de la calibración de las placas CLBs 
(Central Logic Board) introducidas en los módulos DOM (Digital Optical Module) y los 
posibles efectos que pueden alterar esta calibración.  
Para ello se identificará los diferentes componentes que forman el módulo sensorial, se 
verificará la parte matemática asociada a la calibración de las placas, se comprobará el método 
de calibrado, se estudiará el muestreo de placas ya calibradas para buscar diferentes variables 
estadísticas, comparando calibraciones correctas e incorrectas; se clasificarán los posibles 
efectos que pueden alterar las calibraciones, como la introducción de un campo magnético, la 







Como explica en su página web KM3NeT (KM3NeT, 2021) es una colaboración científica 
que se dedica al estudio de neutrinos en el universo. Sus principales líneas de investigación son 
el análisis de neutrinos de alta energía y la determinación de la masa relativa de los neutrinos. 
A su vez KM3NeT es un telescopio submarino situado en el Mar Mediterráneo. Está 
formado por una matriz de sensores ópticos que detectan la luz emitida por efecto Cherenkov 
por las partículas generada desde la interacción de los neutrinos con la tierra. El experimento se 
divide en dos detectores distintos: ARCA y ORCA. 
ARCA (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss) permite estudiar neutrinos de 
fuentes astrofísicas de alta energía distantes como supernovas, estrellas colisionando, núcleos 
activos de galaxia, etc. Está localizada a 100 kilómetros de la costa de Sicilia, a 3500 metros de 
profundidad. La matriz 3D de detectores puede observar neutrinos cósmicos de energía entre 
Gigaelectronvoltio (GeV) y Petaelectronvoltios (PeV). En ARCA la matriz 3D está formada de 
líneas ancladas al fondo marino y con una altura de 700 metros, por un total de 230 líneas. 
ORCA (Oscillation Research with Cosmics in the Abyss) se dedicará más al estudio de los 
neutrinos atmosféricos y al estudio de propiedades de los neutrinos como la masa y oscilaciones. 
Los neutrinos que se generan en la atmósfera de la tierra, más concretamente al estudio de sus 
propiedades como masa y oscilaciones.  
ORCA está instalado a 40 km de la costa francesa, en Toulon. Este detector está formado 
de una matriz de 115 líneas con una separación de 20 metros entre ellas y donde cada línea 
tiene una altura de 200 metros. El espectro de energía de los neutrinos que se van investigando 
es más pequeño respecto al ARCA. 
A junio de 2021 ya hay seis líneas de detectores colocadas para ORCA y seis líneas para 
ARCA.  
Los detectores que usa KM3NeT son matrices 3D de sensores que detectan la luz 
distribuidos en los grandes volúmenes de agua que ocupan tanto ORCA como ARCA. Estos 
detectores están controlados por un ordenador situado en las respectivas costas cercanas a los 
experimentos. 
Los sensores registran el tiempo de llegada de la luz, su intensidad y la posición del sensor 
en el momento de llegada de la luz. Después, mediante cables de fibra óptica mandan la 
información al controlador situado en la costa, este analiza los datos y reconstruye el haz de las 
partículas atravesando el sensor. Estos datos son mandados a los centros de datos de KM3NeT 
vía Internet. 
Los módulos de sensores son módulos ópticos digitales (DOM), son esferas de cristal 




atmosférica. En el interior hay: 31 tubos fotomultiplicadores(PMT) que detectan la luz y una placa 
central lógica (CLB).Los fotomultiplicadores están organizados para detectar la luz en todas las 
direcciones. Los fotomultiplicadores usan el detector Cherenkov, que usa la diferencia de 
velocidad incidente en un medio transparente siendo esta mayor que la velocidad de la luz en el 
medio, produciendo así una perturbación electromagnética. La CLB tiene diferentes funciones, 
la que nos interesa para este trabajo es que en ella hay integrada un chip que permite medir las 
componentes de campo magnético y aceleración de cada DOM. Gracias a estos datos es posible 
reconstruir la orientación de los DOM en la línea. 
En cada línea (Detection Unit – DU) están instalados 18 DOM, para mantener verticalidad 
hay instalada una boya flotante. 
 
 
Fig. 1 Modulo Óptico Digital (DOM) 
 





Fig. 3 -Ilustración artística de la posición in situ del KM3NeT 
Una diferencia entre ARCA y ORCA se refiere a las dimensiones y el volumen de estas: 
ARCA tiene 4000 módulos sensoriales distribuidos en las cuerdas verticales a lo largo del 
kilómetro cúbico que ocupa este telescopio. El detector ARCA tendrá un total de 3.7 millones de 
toneladas de agua de mar como muestrario, que proveerá de nuevas oportunidades para estudiar 
fuentes astronómicas de neutrinos. ORCA en cambio, tiene 2000 sensores distribuidos en un 
volumen 125 veces más pequeño, óptimos para estudios de oscilación de los neutrinos. 
 
2.1. Principio de detección 
Según se expone en el artículo “Deep sea test of a prototype of the KM3NeT digital optical 
module (Adrián-Martínez S. A., 2014)” el telescopio está optimizado para detectar neutrinos 
ascendentes de gran energía mediante la observación de la radiación de Cherenkov producida 
por leptones secundarios (muones), originados en la interacción de los neutrinos con la materia, 
en el agua del mar. 
La radiación de Cherenkov se produce cuando una partícula alcanza una velocidad 
superior a la velocidad máxima de la luz (en el medio) originando un cono de fotones. Para 
detectar dicha radiación, el detector está formado por una matriz de detectores de luz o 
fotomultiplicadores contenidos en esferas de cristal denominados DOM dispuestos en líneas 
ancladas al fondo del mar. Los DOMs, cuya posición es conocida, miden los tiempos de recepción 






Fig. 4. Principio de detección de muon-neutrinos de gran energía en un telescopio submarino. El neutrino (ν) 
interacciona con la materia alrededor del detector para crear un muon (µ). El muon genera luz de Cherenkov en el 
agua del mar, la cual es detectada por una matriz de sensores de luz. El espectro original de luz emitida por el muon 
es atenuada en el agua de forma que el rango de longitudes de onda dominantes detectados es entre 350 y 500 nm. 
 
2.2. Estructura del sensor 
El elemento de detección básico es el DOM, explicado en el artículo “The prototype 
detection unit of the KM3NeT detector” (Adrián-Martínez S. A., 2016; Adrián-Martínez S. A., 
2014), que como explica el artículo es una esfera de vidrio resistente a la presión que contiene 
31 tubos fotomultiplicadores(PMT), varios dispositivos de calibración (como el sistema AHRS-
LNS) y un sistema de lectura electrónico. Este diseño multi-PMT proporciona: un área grande de 
fotocátodos (≈1400 cm2 por DOM), buena separación entre impactos de fotones únicos y fotones 
múltiples y información sobre la dirección de los fotones. El detector está formado por una matriz 
de 18 DOMs distribuidos en 2 líneas verticales. Estas 2 líneas forman la unidad de detección 
(DU), el cual está anclado al fondo marino y se mantiene vertical gracias a una boya. En la 
siguiente figura (Fig.5), podemos observar un esquemático con los principales componentes del 





Fig. 5 Esquemático del detector del telescopio KM3NeT 
Es necesario ser muy preciso en la medición de los tiempos de llegada de la luz y de las 
orientaciones en tiempo real de los PMTs para hacer una reconstrucción precisa de la dirección 
que tienen las partículas. 
 
2.3. Metodología 
La metodología que se va a seguir durante la calibración consiste en la medición de los 
resultados en 3 placas diferentes (723,725,745) para contrastar valores. Las mediciones serán 
hechas el mismo día y en el mismo medio para evitar errores. 
Las mediciones constan de unos pasos previos, en los que se ejecuta correctamente el 
programa informático. Seguidamente, usando un gimbal (giroscopio en 3D) se gira de diferentes 
formas las CLBs. Una vez hayan terminado los giros el programa que entrega los valores de la 
desviación estándar del campo magnético y de la aceleración. Por último, se hará una 
comprobación de estos valores y obtendremos el desvío del eje de guiñada y 4 datos residuales 







La calibración se llevará a cabo en un gimbal con un eje de rotación externo y uno interno. 
Ambos pueden rotar 360º. El medio de esta calibración esta (en la medida de lo posible) libre de 
elementos electrónicos y sin presencia de elementos ferrromagnéticos. 
 
 
Fig. 6 Gimbal dispuesta en el laboratorio para la calibración de las CLBs 
Para cada calibración se debe rotar la placa CLB dentro del gimbal como se observa en la 
Fig. 7. Las rotaciones duran aproximadamente un minuto. Las posiciones en las que se debe 
rotar son las siguientes: 
1. Rotación placa posición vertical con el sensor mirando hacia arriba (Fig. 7) 
2. Rotación placa posición horizontal con el sensor mirando hacia la izquierda (Fig. 8) 
3. Rotación placa posición vertical con el sensor mirando hacia abajo (Fig. 9) 
4. Rotación placa posición horizontal con el sensor mirando hacia la derecha (Fig. 10) 
5. Rotación placa posición horizontal respecto al plano horizontal mirando hacia atrás (Fig. 
11) 
6. Rotación placa posición horizontal respecto al plano horizontal mirando hacia adelante 
(Fig. 12) 
7. Rotación placa posición 45º respecto a la vertical (Fig. 13) 






























Después se miden 4 datos residuales que miden el plano de trabajo respecto al norte 
geográfico (Orientación que debe estar la placa) en 4 posiciones diferentes con la placa en 
horizontal, se debe estar 30s en cada posición. Se orienta la base del gimbal respecto al norte 
para que la primera posición de la placa está en paralelo con esta, después se hacen tres 
rotaciones de 90º. La primera medida se considera como la posición de 0º respecto al norte, 
después con un giro de 90º, 180º y 270º respectivamente. 
Los datos obtenidos en esta calibración son: 
• Módulo de la componente del acelerómetro 
• Módulo de la componente del magnetómetro 
• Desviación del eje X 




3.1. Instrucciones para el calibrado 
• CLB cara arriba, sin importar la orientación de la gimbal o la placa CLB, pero 
siempre la misma. 
• Rotar 360º lentamente en dirección de las agujas del reloj, 1 min de duración 
aprox. 
• Rotar 360º en dirección contraria. 
• Rotar el CLB 90º ( en vertical) usando el monopolo externo de la gimbal. 
• Rotar 360º en dirección de las agujas del reloj. 
• Rotar el CLB 90º para que quede boca abajo. 
• Rotar 360º en el sentido contrario de las agujas del reloj. 
• Esta es la rotación más importante ya que esta será la posición de la placa en el 
DOM. 
• Rotar el CLB 90º para que quede en vertical mirando hacia el lado contrario que 
la primera vez. 
• Rotación de 360º en el sentido de las agujas del reloj. 
• Volver a poner el CLB mirando hacia arriba. 
• Poner en vertical, pero usando el monopolo interno. 
• Rotar 360º, la dirección dependerá del cable (para no enredarlo). 
• Poner en vertical mirando hacia el lado contrario que en la rotación anterior. 
• Rotar 360º en la dirección contraria que antes. 
• Poner el CLB en posición girado 45º verticalmente. 
• Rotar 360º. 
• Girar el monopolo externo para que este también este en una posición girada de 
45º. 
• Rotar 360º. 
• Con esto se concluye la calibración de la placa, pero si se quiere se pueden 
hacer más combinaciones. 
 
Una vez los valores de la calibración entran dentro de los parámetros que definimos como 
correctos, debemos hacer un “Calibration check”, para ello: 
• Orientamos la base de la gimbal con el norte. Una vez consigamos orientarlo 
con el norte podemos mantener esta posición y marcarla en el lugar de trabajo 
para no tener que buscarla las próximas veces. 
• Alineamos el CLB 
• Haremos 4 medidas, una cada 90º desde la posición inicial, con una duración de 
30s en cada posición medida. 
 




minutos se tomará como errónea. 
 
Para el caso de estudio del proyecto las variables, cuyo error se debe minimizar al máximo 
posible, serán: 
• La variación de módulo tanto del magnetómetro como del acelerómetro tiene unidades 
relativas. Representa la diferencia entre la desviación estándar y el valor absoluto, 
calculado en m/s2  para la aceleración y en Gauss para el campo magnético. Si el valor 
es pequeño significa que la diferencia también lo es. Como el sensor tiene que ser lo 
más preciso posible se pide que la variación del módulo sea < 0.1. Suele estar 
comprendido entre aprox. 0,015 y 0,018. Y el error en el acelerómetro aparece cuando 
el resultado es imaginario. Los datos correctos suelen estar comprendidos entre aprox. 
0,012 y 0,015. 
• La desviación del plano X no puede ser mayor de 3º, si está cerca repetir esta parte del 
experimento. 
• Los residuales, que indican el desplazamiento respecto al norte en grados no deben 
superar los 6º de error, si es mayor de 3º lo mejor es repetir esta parte del experimento. 
Podemos encontrar información más extensa sobre la calibración en 






4. Medidas y Resultados 
Las tablas se han dividido entre las 3 componentes que se obtienen del programa se han 
escrito como A1,A2 y A3 para las componentes del acelerómetro y C1,C2 y C3 para las 
componentes del magnetómetro (llamadas compass). 
 






































En la tabla 1 podemos observar que los datos obtenidos entran dentro de los baremos que 
hemos establecido anteriormente (entre 0,012 y 0,015 para las desviaciones estándares 
relativas, 3º para la desviación del eje de guiñada y menor de 6º para los residuales). 
























que 3 por lo tanto la calibración es errónea y hay que volver a repetirla. 
En la 3ª tabla se acepta el desvío del eje de guiñada por ser muy cercano al límite, pero 
cuando calculamos los valores de los residuales son muy altos y debemos repetir la calibración. 
 
4.2. Comparación entre diferentes medios que podrían alterar la 
calibración. 
Medio 1: Se muestra en la figura 16 el medio donde se hacen de normal las mediciones. 
Alrededor de la gimbal solo se encuentra, como aparato electrónico, el ordenador para poder leer 
las mediciones de la CLB. En este medio no hay casi presencia de elementos ferrosos.  
 
Fig. 16 CLB en el espacio donde se han realizado todas las calibraciones, libre en mayor medida de elementos 





Medio 2: Se muestra en la figura 17. En este medio hay mucha presencia de material 
ferroso, como la mesa, varillas de metal etc. puestas para el experimento. 
 
Fig. 17 CLB cerca de material ferromagnético 
Medio 3: Se muestra en la figura 18. En este medio existe la presencia de un campo 
magnético inducido por unas bobinas de Helmholtz. Para esta parte del experimento se ha 
introducido un campo magnético alimentando las bobinas con 1V, 2.5V y 4V. 
 





Medio 4: Se muestra en la figura 19. En este medio se ha cambiado de laboratorio. Este 
laboratorio estaba 1 nivel más bajo que el de medio 1. Aparte, en este medio hay presencia de 
más elementos electrónicos como osciloscopios, fuentes de alimentación u ordenadores. 
 
Fig. 19 CLB expuesta a posibles campos magnéticos inducidos por diferentes aparatos presentes en un laboratorio 
de electrónica( ordenador, osciloscopio, generadores de señal, ...). 
Para la comprobación del experimento se ha hecho 1 calibración con la misma CLB en los 
distintos medios, con 2 medidas en cada una de las 8 posiciones de rotación, 16 en total. Las 
medidas se hacían al principio y a la mitad de cada rotación. 
 
A continuación, se muestran unas tablas en las que están representados los datos 
expresados como componentes de un vector, que señala la dirección de la aceleración (A1, A2 
y A3) y del campo magnético (C1, C2 y C3) respecto a las posiciones durante la calibración.  
En total se hacen 8 rotaciones, en las cuales se mide el vector dos veces: una a principio 
de rotación y otra a mitad, para dar un total de 16 medidas. 
Tras cada tabla se encuentran las gráficas que muestran la tendencia de los datos 










Gráfica 1 Valores Medio Normal 
 




















































Gráfica 3-Valores medio experimento Laboratorio 
 
























































Gráfica 5-Valores medio experimento Campo magnético 2,5V 
 


















































5. Estudio de las calibraciones 
5.1. Formulas 
Las fórmulas utilizadas para hacer el estudio de los datos obtenidos se basan en formulas 
estadísticas. Se ha calculado el promedio, la desviación media, el rango y la varianza de varias 
calibraciones correctas hechas en el laboratorio. 
El promedio o media de un conjunto de números es el valor característico de estos. Se 
calcula sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre el número de datos. 
 
La desviación media se define como la media de las desviaciones respecto a la media 
estadística. Se calcula como la diferencia entre la media y cada valor dividido el número de datos. 
 
El rango es el espectro donde se encuentran los datos. Se calcula como la diferencia entre 
el valor máximo obtenido y el mínimo. 
 
La varianza representa cuánto ha variado una serie de datos respecto a la media de este 







Para la comparación de los diferentes medios, también se ha comprobado la dirección de 
las componentes en cada uno de los medios. Se ha estudiado las direcciones resultantes en 
cada una de las medidas. La dirección se ha calculado como el ángulo que forma respecto al 
vector promedio, siguiendo la fórmula: 
 
Siendo U(u1,u2,u3) el vector que medimos y V(v1,v2,v3) el vector promedio.  
 
Los datos proporcionados por la calibración son: 
• La desviación estándar de los datos del magnetómetro respecto a su valor 
absoluto (std(H)/H) 
• La desviación estándar de los datos del acelerómetro respecto a su valor 
absoluto (std(A)/A) 
• La desviación del eje X 
• El desvío en grados(º) de los residuales. 
Todos los cálculos de las calibraciones se han realizado utilizando el programa Microsoft 
Excel. 
 
5.2. Datos obtenidos 
Se han comparado los resultados obtenidos de 15 calibraciones correctas hechas en el 
laboratorio. 
 





Tabla 8 Datos obtenidos en las diferentes calibraciones correctas hechas en el laboratorio(parte 2) 
 
Tabla 9 Resultados estadísticos obtenidos 
Dada la Tabla 6, podemos observar que la varianza son valores muy pequeños para 
std(H)/H y std(A)/A, pero para la desviación del eje X(yaw shift) y los valores residuales, el valor 
es más significativo. Este comportamiento se repite en las columnas de desviación media y de 
rango. 
 
También se puede observar en la misma tabla que la media y la mediana entran dentro de 
los valores que se entienden como correctos a la hora de hacer la calibración. De esta forma, 
podemos concluir que todas las CLBs están calibradas de la misma forma y por lo tanto que el 





5.3. Comparación datos diferentes medios 
Para la comparación de los diferentes medios se ha optado por comparar los vectores de 
dirección. Se ha separado en componentes del vector campo magnético y componentes del 
vector aceleración 
En el experimento se hicieron 16 medidas, 2 por cada rotación del gimbal (una al principio 
y otra a mitad). Los datos obtenidos por el programa ya están escritos en forma vectorial, por lo 
tanto, solo era necesario calcular el vector unitario promedio(ū) para poder calcular el ángulo, 
que esta representado en la última fila de la tabla. 
 
 





































Teniendo estos datos podemos hacer una comparación de la dirección que tiene cada uno 
de los diferentes medios. 
Para ello se han grafiado comparando los valores de cada uno de los medios: 
 




























Gráfica 8 Comparación direcciones Aceleración 
 
































Gráfica 9 Estudio del módulo de los valores de aceleración y campo magnético 
Como podemos ver la desviación media de la muestra entre los diferentes medios es de 
0,03, lo cual nos hace ver que, en cuanto al módulo de la aceleración, el medio donde esté hecho 
el experimento no afecta en gran medida al resultado. Podemos observar que en el otro 
laboratorio  el promedio es menor, aunque lo más seguro es que se deba a un error humano, ya 
que el resto de las mediciones sí que se aproxima a los resultados en otros medios. 
La desviación media entre los diferentes medios de la componente de campo magnético 
es de 0,86. Esto indica que en esta parte sí afecta el medio al experimento. Se puede observar 
que afecta en menor medida cuando está en presencia de elementos ferromagnéticos. Aunque 
si nos fijamos más en las medidas podemos observar que la dispersión de estas es mayor. 
Además, cuando introducimos un campo magnético en el medio aumenta de manera 
proporcional. También, el promedio de las medidas hechas en el segundo laboratorio, son 
menores si lo comparamos con el medio con mucha presencia de hierro, pero mayores que las 
hechas en el medio normal. De esta forma podemos ver como la presencia de elementos 
electrónicos afecta a las medidas hechas por el sensor. 
Si observamos la varianza y el rango de la comparación entre medidas podemos confirmar 
nuestra teoría: Mientras que la varianza y el rango de la componente de aceleración en los 
diferentes medios es pequeña(0,0009 y 0,08 respectivamente), en la componente magnética la 
varianza es 100 veces más grande(0,75) y el rango también es significativamente más alto(2,2). 
En la Gráfica 8 podemos observar que en la aceleración se mantiene un valor estable en 
la mayoría de los casos, conclusión que concuerda con el estudio del módulo(Gráfica 9). Por la 
parte del campo magnético(Gráfica 7) podemos observar más caos en las medidas, cosa que 
también concuerda con el estudio del módulo(Gráfica 9). Podemos observar también en la gráfica 
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del campo magnético(Gráfica 7) que cuando en el medio se está induciendo un campo 
magnético, sin importar lo fuerte que sea, la dirección de esta será aproximadamente la misma. 
 
Gráfica 10 La dirección del campo magnético es aproximadamente igual en los 3 medios. Las líneas de las gráficas 
siguen la misma tendencia. 
Como conclusión podemos decir que, aunque para que la calibración sea lo más efectiva 
posible se debería hacer en un medio donde hubiese la menor cantidad posible de elementos 
que pudieran provocar cambios en la componente magnética, para poder así comprobar la fuerza 
que hace el campo magnético terrestre en el dispositivo, porque si hay un campo magnético 
inducido se mediría la componente magnética respecto a ese campo y no la terrestre. Para la 
aceleración lo único que hay que tener en cuenta es el error humano al mover la gimbal mientras 
se hacen las medidas, ya que como se ha explicado anteriormente, los datos son más precisos 
si la gimbal gira con una velocidad constante de cerca de 1 revolución cada 2 min. 
En resumen: Las condiciones del espacio en el que hagamos la prueba son 


























6. Sistema de posición del DOM 
 
Ilustración 1-Placa CLB con ejes de posición, el eje Z apunta hacia abajo 
Como lo expuesto en la introducción, dentro de cada DOM se introduce los 31 tubos 
fotomultiplicadores y la CLB, que se encarga de detectar la posición geométrica del este. Gracias 
a la disposición de los fotomultiplicadores se puede detectar las partículas de haz de luz en 
cualquier dirección usando el detector Cherenkov que llevan integrado cada fotomultiplicador. 
La otra parte importante del CLB es la placa mostrada en la Ilustración 17dentro del círculo 
rojo: La placa AHRS. La placa llamada AHRS-LNS(Attitude Heading Reference 
System),explicada en “The positioning system of KM3NeT” (Riccobene, 2019), es donde están 
incluidos los sensores necesarios para la calibración de la placa. Siendo estos sensores de 
posición, magnéticos y acelerómetros. Además de un giroscopio microelectromecánico. 
Este sistema es necesario porque el experimento está situado en el Mar Mediterráneo, y 
las corrientes marinas afectan a la posición del DOM. Como no se puede conseguir que el DOM 
esté en una posición estable, la solución es poder saber en todo momento la posición de este. 
Aquí es donde entra la placa AHRS en juego.  
La tecnología AHRS funciona como un sensor de movimiento. Contiene un acelerómetro 
3D y un magnetómetro 3D. Utiliza un filtro extendido para sistemas no lineales de KALMAN, el 
cual es un algoritmo que estima una variable a partir de los datos medidos en dos pasos: predice 
el estado del sistema e incorpora las observaciones recogidas una vez corregidas. Este sistema 
se usa sobretodo en navegación aeronáutica para saber la posición del vehículo en todo 
momento. En nuestro caso es usada para saber en todo momento la posición absoluta del DOM, 





Gracias a estos dos elementos podemos saber que los datos recogidos por el DOM son 
correctos. Aparte de estos elementos, el DOM tiene integrado: 
● Una entrada a 12 VDC con un conector Phoenix 1755736 el cual es usado para 
alimentar la CLB y todos los componentes de está. 
● Una conexión RJ45 para conectar al PC en el laboratorio para su calibración. 
Este cable se usa para enviar los datos que recoge la CLB  al ordenador para su 
posterior uso. 
● Para la transmisión y adquisición de datos usa un cable de fibra óptica con un 
Bandwidth de 1 GB/s. La velocidad es de 20 Mb/s en cada sensor por la emisión 
de radiactividad debida al deterioro del potasio. 
 
Los datos, así como los ángulos de orientación son transferidos al ordenador de control 
mediante una línea RS232 que a su vez configura la ganancia del sensor y los parámetros de 
calibración.  A 12 VDC el chip consume 100 mA a 100 Hz de tasa de interrogación. 
El núcleo de la placa es el chip LSM303, una brújula electrónica comercial con un sensor 
interno para la inclinación, que pertenece a STmicroelectronics. Para más información sobre el 
chip ver la Datasheet (Electronics, 2011) 
Los valores del acelerómetro y del magnetómetro se transfieren sin alterar, una vez en el 
PC se tratan con un software específico que los traduce a los valores de “yaw”, “pitch” y “roll” 
además de calcular los cuaterniones para poder visualizarlos y introducirlos dentro de los 






7. Cálculos matemáticos 
En este apartado se muestran los cálculos que la CLB hace internamente para sacar los 
datos que podemos usar para su calibración 
Variables: 
Eje de alabeo(Roll axis):Eje X 
Eje de cabeceo(Pitch axis):Eje Y 
Eje de guiñada(Yaw axis):Eje Z 
 
Fig. 20 21 Representación del sistema de coordenadas de la tarjeta CLB en los que se muestra la orientación una vez 
instalada en la unidad de detección óptica DOM (apuntado el eje Z hacia el fondo marino) en KM3NeT. 
 
La salida de la tarjeta nos proporciona los valores de las componentes del acelerómetro 
(normalizado con la aceleración de la gravedad g, con lo cual sus valores estarán entre -1 y +1) 
y del magnetómetro (valores de las componentes del campo magnético geomagnético): 
Componente del Acelerómetro: A (Ax, Ay, Az) 
Componente del Magnetómetro: H (Hx  ,Hy, Hz) 
 
Las rotaciones elementales en cada eje serán: 
Rotación Eje X: Rx 
Rotación Eje Y: Ry 
Rotación Eje Z: Rz 
 
Componentes de la matriz de rotación R: 
 
Siendo: 
Ángulo de giro respecto al eje x: (Ψ) 
Ángulo de giro respecto al eje y: (Ө) 




Al ser rotaciones respecto a un eje, según se expone en el libro “Rotations Transform for 
Computer Graphics” (Vince, 2011), sabemos cuáles son sus matrices de rotación.  
 
La solución general será: 
 
7.1. Cálculo Azimuth 
 
El campo geomagnético se describe por 7 
parámetros. El campo geomagnético en un punto se 
llama intensidad total (F). Se divide en la 
componente vertical Z y la intensidad horizontal H. 
La intensidad horizontal H se descompone en la 
intensidad norte-sur X y la intensidad este-oeste Y 
sobre el plano horizontal. La declinación magnética 
D es el ángulo entre el norte geográfico y el norte 
magnético y finalmente la inclinación I es el ángulo 
entre la total intensidad I y el plano horizontal. El 
Azimut (ángulo de la orientación sobre la superficie 
de la tierra) la cual relaciona las componentes del 
campo magnético con la dirección del norte 





Donde Hx, Hy y Hz son las salidas del sensor 
Por lo tanto, el Sistema de Referencia se supone como horizontal: 
 
 
El sistema de coordenadas asociado a la tarjeta es un sistema móvil, que es solidario con 
los movimientos del DOM. Las corrientes marinas provocan su movimiento, por ello el compás 
no se mantiene horizontal y se deben corregir los errores de inclinación. Los ángulos del 
acelerómetro ya se pueden calcular, así como el Azimuth aplicando las siguientes correcciones: 
 
Si aplicamos la matriz Ryx=RyRx (inclinaciones medidas con los acelerómetros) al vector 
campo magnético {Hx,Hy,Hz} (salidas de los magnetómetros en un sistema de coordenadas 
inclinado) se obtendrán las componentes del campo geomagnético {Hxc,Hyc,Hzc} corregidas por 
el Roll y Pitch. Como resultado conseguimos un sistema de referencia horizontal fijo, que es el 
sistema fijo de KM3NeT. 
 
1. Resolviendo el producto de matrices podemos transformar nuestro sistema de 






2. Finalmente, la dirección del norte geográfico se calculará aplicando la corrección, 
usando el ángulo de declinación magnética D 
 
Nota: la declinación puede ser positiva o negativa dependiendo de la posición del punto 
considerado. 
 
7.2. Determinación de Pitch y Roll a partir de la salida de los 
acelerómetros 
Partiremos de la posición horizontal (sin inclinación) donde la aceleración de la gravedad 
solo tiene la componente vertical (Z) y aplicaremos las matrices de rotaciones en el orden Pitch 
y Roll para obtener la salida de los acelerómetros en su posición inclinada (con inclinación). 
Notemos que en la transformación YPR no aplicamos el Yaw pues este giro no cambia el plano 
horizontal. De la ecuación matricial 2 se obtienen los ángulos de Pitch and Roll. 
 
 
7.3. Conversión de los datos de salida del sistema de coordenadas 
interno de la tarjeta al sistema de coordenadas KM3NeT 
 
Fig 21: Sistema de coordenadas (fijo) de KM3NeT 
 
En la figura se muestra el sistema de coordenadas (fijo) de KM3NET . En este sistema el 
eje X apunta en la dirección ESTE y el eje Y en la dirección Norte. 
La tarjeta instalada en el DOM en las líneas de detección en KM3NeT se almacenan los 




KM3Net se aplican una serie de transformaciones que vamos a comentar: 
1. En primer lugar se realiza un giro en el eje X de 180º y con eso se consigue que el eje 
Z pase de apuntar hacia abajo a apuntar hacia arriba (ver figura 20) y también Y cambia a -Y. 
Notemos que cambiar de signo en Y y Z se consigue con un ángulo de giro ROLL de 180º (X no 
cambia). Los componentes del acelerómetro y magnetómetro en este nuevo sistema de 
coordenadas quedarán: 
i. Ay = -Ay & Az = -Az 
ii. Hy = -Hy & Hz = -Hz 
 
Ya se pueden obtener los ángulos de giro Yaw, Roll y Pitch en este sistema de 
coordenadas fijo de KM3NeT (utilizando las ecuaciones 3, 4 y 5 para este caso) y estas 
ecuaciones son las que se aplican en  
 
𝑅𝑜𝑙𝑙 = atan2⁡(−𝐴𝑦,−𝐴𝑧) 
 
𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑦 = −atan2⁡ (𝐴𝑥,√𝐴𝑦2 + 𝐴𝑧2) 
 
𝑌𝑎𝑤 = 𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑔 (
−𝐻𝑦𝑐
𝐻𝑥𝑐
) = 𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑔 (
−(−𝐻𝑦 cos 𝑅 + 𝐻𝑧 𝑠𝑒𝑛 𝑅 )
𝐻𝑥 cos 𝑃 + 𝐻𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑅 𝑠𝑒𝑛𝑃 + 𝐻𝑧 cos𝑅 𝑠𝑒𝑛𝑃
) = 
 
= 𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑔 (
𝐻𝑦 cos 𝑅 − 𝐻𝑧 𝑠𝑒𝑛 𝑅 )
𝐻𝑥 cos 𝑃 + 𝐻𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑅 𝑠𝑒𝑛𝑃 + 𝐻𝑧 cos𝑅 𝑠𝑒𝑛𝑃
) 
 
Finalmente, el Yaw en KM3NeT se redefine como Yaw’=90-Yaw ya que se mide en sentido 
horario respecto a la dirección Norte (eje Y en este sistema). 
 




Las ecuaciones con las que va a trabajar el algoritmo de la CLB son la nº11,nº15 y nº16.  
Estas recogen los datos de las rotaciones hechas por la persona que lleva el experimento. 









8. Conclusiones  
La placa AHRS, que es la encargada de recoger los datos de la aceleración y campo 
magnético del medio, es la que tiene que ser calibrada. El método de calibración presentado en 
el proyecto es a su vez el presentado por la entidad que lleva a cabo el experimento,KMN3Net, 
y dada su naturaleza, se pueden comprobar todas las posibles posiciones que ocurrirán una vez 
la placa esté situada dentro del DOM en el lugar del experimento. Como muestra el proyecto, las 
placas ya calibradas contienen pocos errores y los datos obtenidos son parecidos en todas ellas. 
Comprobando las calibraciones hechas en diferentes medios, podemos observar que 
mientras la medida de la aceleración no se ve afectada, la del campo magnético tiende a 
descuadrarse de la normal, siendo esta medida mucho más susceptible a los cambios 
magnéticos que ocurren en el medio. 
Con esto, podemos concluir que lo esencial a la hora del calibrado de las placas CLBs es 
que estén hechas todas en el mismo medio para evitar problemas, y que el medio donde se 
realicen estas pruebas debe estar lo mayormente posible libre de elementos que puedan afectar 
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Pliego de condiciones 
1. Definición y alcance (objeto) 
El objeto de este documento consiste en fijar las condiciones técnicas mínimas que se 
deben cumplir para llevar a cabo el proyecto de “CALIBRACIÓN DE SENSORES 
ACELEROMAGNÉTICOS DEL TELESCOPIO SUBMARINO KM3NET” descrito en la “Memoria”, 
especificando los requisitos de fiabilidad y seguridad necesarios para el correcto desarrollo y 
explotación de dicho proyecto. 
 
El ámbito de aplicación de este documento se centra en los elementos necesarios para 
una correcta calibración y el sistema de posicionamiento del telescopio, así como en el entorno 
de trabajo, sin tener en cuenta los sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos que forman parte 
de las instalaciones del centro de investigación. Se aceptarán soluciones diferentes a las exigidas 
en este documento siempre que su necesidad este justificada además de no implicar una 
reducción en la calidad mínima exigida. 
2. Condiciones generales 
En la directiva del consejo de la unión europea 90/270/ CEE, de 29 de mayo de 1990 se 
enumeran las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
 
Según la dicha directiva, se define como puesto de trabajo: “el conjunto que consta de un 
equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o de un dispositivo de 
adquisición de datos y/o de un programa que garantice la interconexión hombre/máquina, de 
accesorios opcionales, de anejos, incluida la unidad de disquetes, de un teléfono, de un módem, 
de una impresora, de un soporte de documentos, de una silla y de una mesa o superficie de 
trabajo, así como el entorno laboral inmediato. [8].”, siendo una pantalla de visualización 
cualquier “pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación 
visual utilizado. [8].”. 
 
A continuación, se enumeran las disposiciones mínimas requeridas relativas al equipo, 





Pantalla: La imagen en la pantalla deberá ser estable, sin reflejos ni reverberaciones que 
molesten al usuario; con los caracteres bien definidos, dimensión suficiente y espaciado 
adecuado entre caracteres y renglones. El usuario debe poder ajustar con facilidad la 
luminosidad y/o contraste de la pantalla, así como la orientación e inclinación.  
Teclado: Deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para facilitar una postura 
cómoda que no provoque cansancio en brazos y manos. Los símbolos de las teclas deberán ser 
legibles desde la posición normal de trabajo. Tendrá que haber espacio suficiente delante del 
teclado para que el usuario pueda apoyar brazos y manos 
Mesa o superficie de trabajo: Tendrá una superficie poco reflectable, con dimensiones 
suficientes para permitir una colocación flexible de pantalla, teclado y material accesorio, así 
como para permitir una postura cómoda del trabajador.  
Asiento de trabajo: Asiento estable, que proporcione libertad de movimiento y postura 
confortable. La altura ha der ser ajustable con un respaldo inclinable. Se pondrá un reposapiés 
a quienes lo deseen. 
2.2. Entorno 
• Espacio: El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar 
acondicionado para permitir cambiar de postura y de movimientos de trabajo. 
• Iluminación: La iluminación general y la especial (lámparas de trabajo) deberán 
garantizar una luz suficiente y un contraste adecuado entre pantalla y entorno. Las 
fuentes de luz deben evitar deslumbramientos y reflejos molestos en el equipo. 
• Reflejos y deslumbramientos: Fuentes de luz como ventanas y otras aberturas no 
deben provocar deslumbramiento directo y generen un mínimo de reflejos en pantalla. 
Las ventanas se equiparán con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para 
atenuar la luz que ilumine el entorno de trabajo. 
• Ruido. El ruido producido tanto por el equipo y/o entorno de trabajo no debe perturbar 
la palabra ni la atención.  
• Calor: Los equipos utilizados no deberán producir calor adicional que pueda ocasionar 
molestias a los trabajadores 
• Emisiones: A excepción de las radiaciones del espectro electromagnético visible, 
deberán reducirse a niveles insignificantes para la protección de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores. 
• Humedad: La humedad se creará y mantendrá a niveles aceptables. 
2.3. Interconexión ordenador/hombre 
• Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo. 
• Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y ritmo adaptado a los 
operadores. 
• Los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la 




3. Condiciones especificas 
En el presente documento solo se enumerarán las condiciones específicas de índole 
técnico, sin considerar las posibles condiciones facultativas, económicas y/o legales. Las 
siguientes especificaciones técnicas se refieren al entorno y a los diferentes equipos usados para 
la calibración. 
3.1. Entorno 
En el entorno donde se trabajará durante el proyecto consistirá en un ordenador, un gimbal 
y la placa a calibrar. El entorno donde se efectué la calibración deberá estar libre elementos 
metálicos y/o electrónicos en la medida de lo posible para una correcta calibración del dispositivo. 
El espacio de trabajo debe ser una superficie lisa y horizontal, donde haya suficiente 
espacio para hacer las rotaciones del dispositivo. 
3.2. Software 
Para que la calibración sea posible, es necesario tener un ordenador con acceso a “LINUX 
scientific v6”. 
Para la correcta instalación del programa específico del proyecto ver 
“KM3NeT_CALIB_2017_004-PRO_AHRS_Calibration_v5” (P.Piattelli, Poma, Riccobene, & 
Viola, 2017) 
3.1. Hardware 
Para poder hacer la calibración es necesario el uso de un gimbal, que debe tener las 
siguientes especificaciones: 
• El material del que este hecha la estructura debe ser de aluminio o plástico. En 
ningún caso se debe tratar de un material metálico, ya que puede afectar a la 
calibración. Los engranajes de giro y base también deben seguir esta regla. 
 
El ordenador usado para hacer las mediciones debe tener mínimo las siguientes 
especificaciones: 
• Procesador Intel Core i5 o similar 
• 8GB memoria RAM 







En el presente documento se redactan los diferentes costes que se llevaran a cabo en el 
desarrollo del proyecto. Para los precios de los materiales se utilizan valores estimados y por lo 
tanto los costes podrían variar. Además, para dar un presupuesto más detallado se decide 
utilizar materiales que cumplen con las exigencias mínimas descritas en el “Pliego de 
condiciones”. Es por ello por lo que el ordenador de trabajo se customiza según estas 
exigencias. 
2. Coste hardware 
Unidad Denominación Cantidad  Precio  Total 
Ensamblaje ordenador de torre 
Ensamblaje del dispositivo hardware customizado para desarrollar e implementar proyectos 
basados en redes neuronales artificiales. 
U   1            1,717.61 €      1,717.61 € 
Materiales 
U 
Apple MacBook Air 
(2020) MGN93Y/A, 
13.3" Retina, Chip M1 
de Apple, 8 GB, 256 
GB SSD, MacOS, 
Plata 




1 75.89 €  75.89 € 
U CLB 1 456.12 € 456.12 € 
U Alimentación 650 W 1                  51.24 €            51.24 €  
U Monitor 1                  63.63 €            63.63 €  
U 
Kit ratón y teclado 
inalámbrico  
1                  23.13 €            23.13 €  
Mano de obra 
h Técnico informático 1.5                    9.29 €            13.94 €  
Costes directos complementarios 
%   2%            1,683.64 €            33.67 €  
Tabla 17. Presupuesto de la partida del ensamblaje del ordenador de torre desglosado en materiales, mano de obra 





3. Coste estudio de antecedentes 
Unidad Denominación Cantidad  Precio  Total  
Estudio de antecedentes 
Estudio de antecedentes al proyecto a desarrollar y estado del arte de la tecnología 
utilizada. 
U   1     2,371.20 €      2,371.20 €  
Mano de obra 
h Científico de datos 120           19.00 €      2,280.00 €  
Costes directos complementarios 
%   4%     2,280.00 €            91.20 €  
Tabla 18. Presupuesto de la partida del estudio de antecedentes desglosado en mano de obra y costes directos 
complementarios (4%). Se asume que el estudio tendrá una duración aproximada de 3 semanas. 
4. Coste del desarrollo del proyecto  
     
Unidad Denominación Cantidad  Precio  Total  
Desarrollo del proyecto 
Presupuesto del desarrollo del proyecto de implementación, mejora del algoritmo de 
reconstrucción de trayectorias de neutrinos e implementación. 
U   1     3,744.00 €      3,744.00 €  
Mano de obra 
h Ingeniero de datos 240           15.00 €      3,600.00 €  
Costes directos complementarios 
%   4%     3,600.00 €         144.00 €  
Tabla 19. Presupuesto de la partida del desarrollo del proyecto desglosado en mano de obra y costes directos 






5. Resumen del presupuesto 
Capítulo Importe 
Capítulo 1. Ensamblaje de ordenador de torre            1,717.61 €  
Capítulo 3. Estudio de antecedentes            2,371.20 €  
Capítulo 4. Desarrollo del proyecto            3,744.00 €  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
           9,374.33 €  
medios auxiliares (4%)               374.97 €  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 
           7,832.81 €  
IVA (21%)            1,644.89 €  




Tabla 20. Resumen de las partidas del presupuesto y obtención del total de presupuesto base de licitación 
Por lo tanto, el presupuesto base de licitación asciende a un total de nueve mil 
cuatrocientos setenta y siente euros con setenta céntimos. 
Valencia, agosto de 2021 
 
Josep Baeza Guzmán 
 
 
